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AS Tallinna Vesi
Adala tn 10, 10614 Tallinn
Reg.nr. 10257326 , KM reg.nr.EE100060979

Arvesti nr. 400997

Ekspertiisi kuupiiev  19.01.10

Aadress Pirni 6 Tallinn 10617
Uhenduse tihis 14821

Klient Korteriithistu Pirni 6

Otsus mootevea iimberarvestamise kohta:

Abitabel tdendiolise tunnitarbimise arvutamiseks e

“tarbimis-
tundide toendoline
ary ddpdevane  tunmi-
alguskuup  algniit  I5ppkuup  I5ppniit tarve pievi  (pdev™8h} * keskin  keskmine
31.01.09 40 191.04 190110 4666300 ¢472.00 333 2824 18.33 229178
Arvesti ettendhtud tunnitarbimine eri vooluhulkadel
keskpunk
Vooluhulk Tunnitarve  tid
Qn 9.50
5.17
Qt _ 0,84
0.33
Qmin 0.21
Téendoline tunnikeskmine on ldhedascim kulupunktil Qt 18.19% 229178

Umberarvestus tehakse  Qt 18,19%  osas.

Umberarvestus techakse Qmin osas.

Umberarvestust ei tule, kuna modteviga negatiivne.

Umbcrarvestuse puhul alla 1 m3 tagasiarvestust ei tehta.

Umberarvestust ei tufe. kuna madteviga lubatud piires

Veemddtja kulupunktis Q min seisab. Tehakse iimberarvestus lahtudes

Umberarvestuse periood 183 (1°2 veearvesti pealoleku ajast. kuid mitte iile 6 kuu)

Mdajutab teisi tarbijaid Fi
Scotud ithendustega

Aaro Meriniit



AS Tallinna Vesi
Teenindustugi

Adala 10, Tallinn 10614
telefon 62 62 382

Kontrollimisc kuupéev:

Arvesti tiitip:
Arvesti nr;
Aadress:
Néit (m?):
Taadeldud:
Ulesseatud:
Mahavéetud:

AKT

kilmaveearvesti kontrollimise kohta.

19.01.2010

SPX ® k. B DN 406/10 Qn 10.00m*%h
400997

Pirni 6

46663

29.09.2008

02.10.2008

16.01.2010

Kontroll tcostati veemoddustendis KALIBRO D 30410 vastavuses OIML R 49

ja I1SO 4064 soovitustele.

Modtevea méddramise tulemused:

Kontrollitav kulupunk!t ' Maoteviga (%)
tdhis vidrtus (m*h) saadud lubatud
Qn 9.500 f © 900 i +2
Qt 0.840 i - 1819 ' k2
Qmin 0.209 - 875 +5

AARO MERINTIT

AS Tallinna Vesi teenindustoe juht
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THT RANDMAA

AS Tallinna Vesi teenindustoe

vanemmeister

Kalibro-sislem



